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Resumen
Este trabajo describe las caracter´ısticas termoluminiscentes de arena prove-
niente de las playas de Coven˜as para su uso como dos´ımetro en dosis terape´uti-
cas. Las muestras seleccionadas, tratadas te´rmicamente a 400◦C por una ho-
ra, fueron irradiadas a diferentes dosis usando una unidad de 60Co Theratron
780C en aire a temperatura ambiente. La lectura se realizo´ en un Harshaw
TLD 4500. Las principales propiedades dosime´tricas del material (curva de
brillo, reproducibilidad de la respuesta, reutilizacio´n, linealidad y decaimiento
te´rmico) han sido estudiadas en detalle. La curva de brillo de las muestras de
arena presenta un pico TL alrededor de los 145◦C. Los resultados muestran
que el material tiene una respuesta lineal con la dosis desde 50 cGy hasta 1000
cGy. Las muestras de arena estudiadas se pueden utilizar como dos´ımetros ter-
moluminiscentes para aplicaciones en diferentes a´reas. La importancia de este
trabajo radica en que la arena es una sustancia natural disponible en grandes
cantidades, tiene bajo costo y puede usarse en f´ısica cl´ınica para evaluar la
dosis recibida por el paciente durante el tratamiento me´dico.
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Resumo
Este artigo descreve as caracter´ısticas termoluminescentes de areia das praias
de Coven˜as, para utilizac¸a˜o como um dos´ımetro em doses terapeˆuticas. As
amostras selecionados tratadas a 400◦C por una hora, foram irradiadas com
doses diferentes, utilizando uma uninade de 60Co Theratron 780C no ar em
temperatura ambiente. A leitura foi feita em 4500 Harshaw TLD. As principais
propriedades dosime´tricas do material (curva do brilho, reprodutibilidade da
resposta, reutilizac¸a˜o, linearidade e decadeˆncia te´rmica) foram estudados em
detalhe. A curva de brilho das amostras de areia tem um pico TL em torno
de 145◦C. Os resultados mostram que o material tem uma resposta linear com
a dose de 50 cGy a 1000 cGy. As amostras de areia estudados podem ser
utilizados como dos´ımetros termoluminescentes para aplicac¸o˜es em diferentes
a´reas. A importaˆncia deste trabalho e´ que a areia e´ uma substaˆncia natural,
dispon´ıvel em grandes quantidades, de baixo custo e pode ser usado em cl´ınica
f´ısica para avaliar a dose recibido pelo paciente durante o tratamento me´dico.
Palavras chaves: areias, termoluminesceˆncia, dosimetria.
Abstract
This work describes the characteristic thermoluminiscent of sand coming from
Coven˜as beaches, for its use as therapeutic dose dosimeter. The selected sam-
ples, annealed at 400oC during 1 hour, were irradiated to different doses using
an unit of 60Co Theratron 780C in air to ambient temperature. The reading
was carried out in a Harshaw TLD 4500. The main dosimetric properties of
the material (glow curve, response reproducibility, reutilization, linearity and
thermal decay) have been studied in detail. The glow curve of the sand sam-
ples presents a peaks TL at about 145◦C. The results show that the material
has a linear response to the dose from 50 cGy until 1000 cGy. The studied
sand samples can be used as thermoluminescent dosimeters for applications
in different areas. The importance of this work is that the sand is a natural
substance available in large quantities, low cost and can be used in clinical
physics to evaluate the dose received by the patient during medical treatment.
Key words: sands, thermoluminescence, dosimetry.
1 Introduccio´n
El proceso de irradiacio´n en los centros en donde se trabaja con radiaciones
ionizantes requiere un programa de control de calidad [1]. La verificacio´n de la
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dosis absorbida es una parte esencial de tal programa y consiste simplemente
en la comparacio´n entre las dosis medidas con las dosis prescritas, ya sea para
uso me´dico o industrial.
Aunque existen diferentes te´cnicas dosime´tricas, la dosimetr´ıa termolu-
miniscente (TLD) es una de las ma´s utilizadas para desarrollar este tipo de
estudios y es, sin duda, la principal aplicacio´n pra´ctica de la termoluminis-
cencia (TL). En esta actividad la TL ha alcanzado un gran desarrollo y un
elevado grado de aceptacio´n entre la comunidad cient´ıfica internacional desde
los primeros trabajos de Daniels y colaboradores [2].
Desde entonces la TL se ha consolidado hasta considerarse en la actualidad
como un me´todo de medida de gran versatilidad que se adapta sin excesivas
dificultades a la gran variedad de actividades cient´ıficas o te´cnicas en la que
se requiera una determinacio´n precisa de la dosis absorbida por irradiacio´n.
Tanto el modelo teo´rico [2, 3, 4] que se usa, como los sistemas dosime´tricos,
han sido ampliamente reportados en la literatura [5, 6].
Desde sus inicios han sido propuestos y probados todo tipo de materiales
con el fin de ser utilizados en TLD, cuya amplia variedad va desde vidrios
comunes [7, 8, 9] hasta arena de diferentes playas [10, 11, 12, 13, 14]. La
arena es un material natural fa´cilmente disponible en grandes cantidades.
Los constituyentes principales de la arena son el cuarzo y los feldespatos, los
cuales son bastantes conocidos por exhibir termoluminiscencia [12]. Por estas
propiedades algunos investigadores han considerado que la arena puede ser
utilizada como dos´ımetro de radiacio´n termoluminiscente o por Resonancia
Paramagne´tica Electro´nica [10, 11, 13, 14].
Vaijapurkar y Bhatnagar [10] describieron las caracter´ısticas termolumi-
niscentes de la arena de Rajasthan (India) para su uso como un dos´ımetro
TL Gamma de bajo costo disponible en tratamientos de radioterapia. En su
trabajo encontraron una respuesta lineal desde unos pocos cGy a 2000 cGy,
con una dosis mı´nima detectable de 3 cGy.
Posteriormente Vaijapurkar et a´lii [11] estudiaron las propiedades TL de
la arena de Rajasthan para su uso como dos´ımetros de alta dosis gamma,
encontra´ndose un cambio significativo en la forma de la curva de brillo para
dosis superiores a 6 kGy; sin embargo, la posicio´n del pico TL permanece igual
(201◦C). Estas muestras exhibieron una respuesta casi lineal por encima de
0,6 kGy, seguido por un comportamiento sublineal para dosis superiores.
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Teixeira, Ferraz y Caldas usaron la te´cnica de EPR para estudiar muestras
de arena de diferentes playas brasilen˜as como dos´ımetros de alta dosis [13]. Las
propiedades dosime´tricas reportadas fueron: reproducibilidad de la respuesta,
reutilizacio´n, uniformidad del lote, rango de deteccio´n y respuesta de dosis. La
respuesta de dosis mostro´ sublinealidad, y es proporcional a la ra´ız cuadrada
de la dosis, con efectos de saturacio´n evidentes despue´s de 50 kGy.
Recientemente, Teixeira y Caldas [14] estudiaron muestras de arena de
playas brasilen˜as para ser usadas como dos´ımetros termoluminiscentes de al-
ta dosis en procedimientos rutinarios con radiaciones ionizantes. Las curvas
de brillo termoluminiscente de las muestras expuestas a dosis de radiacio´n
gamma entre los 5 Gy y los 80 kGy presentaron dos picos TL aproximada-
mente 110 y 170◦C. Los resultados de estos investigadores indican que las
pastas sinterizadas pueden usarse repetidamente para dosimetr´ıa termolumi-
niscente de alta dosis en varias a´reas de aplicacio´n de radiaciones ionizantes.
Con el propo´sito de contribuir a esta bu´squeda, en este trabajo se describen
las principales caracter´ısticas dosime´tricas de muestras de arena de las playas
de Coven˜as (Colombia), las cuales podr´ıan usarse como dos´ımetros Termolu-
miniscentes en radioterapia.
2 Materiales y Me´todos
Con el objeto de remover las impurezas orga´nicas, las muestras de arena fueron
lavadas con a´cido clorh´ıdrico 1 N. Para ello, por cada 5 g de arena, a cada
muestra se le agregaron 3 ml de HCl por 45 minutos a temperatura ambiente.
La arena era removida cada cinco minutos para que el a´rea superficial de los
granos interactuara con el a´cido. El procedimiento anterior se repitio´ en tres
oportunidades, hasta que se observo´ que las impurezas orga´nicas superficiales
desaparecieron en mayor grado. Luego se retiro´ el a´cido por medio de lavados
con agua destilada y finalmente las muestras fueron secadas a 75◦C durante
una hora.
Con el propo´sito de determinar elementos, compuestos y minerales pre-
sentes en las muestras, se realizo´ un ana´lisis qu´ımico elemental y un ana´lisis
estructural. El ana´lisis qu´ımico elemental fue realizado por fluorescencia de
rayos X (FRX) en el Laboratorio de Gestio´n y Tecnolog´ıa de la empresa Cerro
Matoso S. A. usando un equipo Philips FRX 2400, a temperatura ambiente;
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para lo cual se emplearon 5 g de muestra y los resultados son el promedio
aritme´tico de varias medidas. El ana´lisis estructural se realizo´ por medio de
difraccio´n de rayos X (DRX). Los espectros se obtuvieron, a temperatura
ambiente, en un difracto´metro Philips PW 1710, usando como radiacio´n inci-
dente la l´ınea Kα1 del cobre (λ = 1,54056 A˚) operando con un voltaje en el
tubo de 40 kV y una corriente de 30 mA, variando el a´ngulo de barrido entre
10◦<2θ<70◦ en pasos de 0,02 grados/s.
Antes del proceso de irradiacio´n, las part´ıculas magne´ticas presentes en las
muestras fueron removidas usando imanes apropiados (∼ 5000 gauss), para
minimizar la absorcio´n de sen˜ales TL, como fue sugerido por Vaijapurkar
y Bhatnagar [10]. Posteriormente se les aplico´ un tratamiento te´rmico de
400oC durante una hora, seguido de una fase de enfriamiento en aire hasta
temperatura ambiente. Para llevar a cabo estos tratamientos se empleo´ un
horno Lindberg/Blue UP150R©. Este tratamiento tiene por objeto reducir la
sen˜al natural del material antes de cada irradiacio´n y permitir su reutilizacio´n
como hab´ıa sido sugerido por Teixeira, Ferraz y Caldas [13].
Las irradiaciones fueron realizadas en aire a temperatura ambiente (∼32oC)
usando una unidad de 60Co Theratron 780C a una distancia de 80 cm de la
fuente, dentro de un campo de radiacio´n de 10 × 10 cm2 en el plano de irra-
diacio´n. Las muestras de arena en polvo, con un taman˜o de grano aproximado
de 100 micras, de 30 mg de masa cada una, fueron colocadas entre dos placas
de acr´ılico de 5 mm de espesor, con el propo´sito de alcanzar condiciones de
equilibrio electro´nico.
La lectura fue realizada en un TLD 4500 fabricado por BicronR©, usan-
do para ello la plancheta de calentamiento del equipo. Durante el proceso
se uso´ una temperatura de precalentamiento de 50◦C, a partir de la cual
se realizo´ la adquisicio´n de datos, a una tasa de 10oC/s hasta alcanzar una
temperatura ma´xima de 330oC, seguido de un calentamiento a 330◦C. Para
eliminar la contribucio´n infrarroja, debido al calentamiento y reducir los efec-
tos de la humedad durante el proceso, todas las lecturas se realizaron en una
atmo´sfera de N2 de alta pureza.
Todas las curvas de termoluminiscencia fueron analizadas con el programa
de ana´lisis simplificado WinREMS R©, capaz de resolver una curva compleja de
termoluminiscencia. Este programa ajusta los puntos experimentales haciendo
uso de la teor´ıa cine´tica de primer orden [15].
Volumen 6, nu´mero 11 79|
Arena como dos´ımetro termoluminiscente para dosis terape´uticas
3 Resultados y discusio´n
3.1 Ana´lisis qu´ımico elemental
En la tabla 1 se presentan los resultados del ana´lisis por FRX, en donde se
han registrado solamente los elementos o compuestos con mayor presencia. De
esta tabla es claro que las muestras presentan altas concentraciones de SiO2,
componente principal del cuarzo y los feldespatos pota´sicos, minerales que
exhiben TL. Del ana´lisis tambie´n se encontraron bajas concentraciones de Ni,
Fe, Cr2O3, MnO, Co3O4, P2O5 y otros compuestos que no se muestran en la
tabla puesto que no representan intere´s industrial. La presencia de materiales
magne´ticos en los granos perjudica las propiedades dosime´tricas del material
[10], razo´n por la cual es importante el proceso de retiro de estas part´ıculas,
como se menciono´ anteriormente.
Tabla 1: composicio´n qu´ımica (peso%) de las muestras
Ni Fe MgO SiO2 Al2O3 CaO
0,020 0,60 0.48 83,49 4,40 3,560
3.2 Ana´lisis estructural
En la figura 1 se observa el patro´n de difraccio´n para la muestra de are-
na de la playa de Coven˜as. En el difractograma se observan claramente un
conjunto de picos o sen˜ales correspondientes a una mezcla mineral entre los
que se destacan minerales pertenecientes al grupo de la s´ılice (cuarzo) como
sus constituyentes principales y los feldespatos pota´sicos como la ortoclasa y
feldespatos tipo plagioclasa. Entre los piroxenos (inosilicatos) se encontro´ la
presencia de minerales de las series de la enstatita, dio´psido y augita.
3.3 Respuesta natural y curva de brillo
En la figura 2 se muestran los espectros de emisio´n de una muestra de arena
de Coven˜as antes de ser tratada te´rmicamente, despue´s del proceso te´rmico
descrito anteriormente (sin irradiar) y su respuesta al recibir una dosis de 50
cGy. De la gra´fica es claro, que aunque el tratamiento te´rmico no logra la
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Figura 1: difractograma de rayos X para la playa de Coven˜as. Se destaca la presencia
de cuarzo (SiO2) y ortoclasa (K(AlSi3O8), minerales que exhiben termoluminiscencia
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Figura 2: espectros TL de arena natural sin tratamiento te´rmico (TT), con un TT
de 400◦C por una hora y despue´s de recibir una irradiacio´n de 50 cGy
eliminacio´n total de la sen˜al de fondo, su efecto puede despreciarse cuando se
le compara con la respuesta del material despue´s de la irradiacio´n.
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En la figura 3 se observa la curva de brillo de una muestra de arena de la
playa de Coven˜as, la cual fue irradiada a diferentes dosis. En ella se observa
como la intensidad de la sen˜al aumenta con la dosis. Note adema´s, que la
muestra exhibe una curva de brillo amplia cuyo valor ma´ximo se localiza
aproximadamente a 145◦C, indistintamente de la dosis.
50 100 150 200 250 300
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
In
te
ns
ida
d
(u.
a.
)
Temperatura (°C)
1 Gy
3 Gy
5 Gy
7 Gy
10 Gy
Figura 3: curva de brillo para una muestra de la playa de Coven˜as irradiada a
diferentes dosis
En los materiales termoluminiscentes las emisiones TL son esencialmente
procesos relacionados con la presencia de impurezas (dopantes) que han sido
introducidas natural o artificialmente en la red de la matriz anfitriona [15].
Estas impurezas generan niveles de energ´ıa espec´ıficos (trampas) en la ban-
da de energ´ıas prohibidas situada entre la banda de valencia y la banda de
conduccio´n, que no existen en el material puro. Estos nuevos niveles pueden
ser ocupados por los portadores de carga, electrones y/o huecos, liberados
durante la irradiacio´n.
Al observar las curvas TL de las muestras de arena, puede suponerse que
e´stas consisten en una superposicio´n de dos o ma´s sen˜ales TL. Esta respuesta
esta´ en concordancia con los resultados obtenidos en el ana´lisis qu´ımico y es-
tructural en donde se encontro´ una “mezcla de minerales”que podr´ıan tener
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distintas fases cristalogra´ficas con diferentes “tipos”de defectos. Por lo tan-
to, es necesario hacer uso de te´cnicas de “deconvolucio´n”computacional para
separar las sen˜ales TL independientes y determinar los “para´metros cine´ti-
cos”segu´n las diferentes teor´ıas existentes [15, 16, 17].
Adicionalmente, y con el objeto de disminuir el decaimiento de la sen˜al, a
estas muestras se les realizo´ un tratamiento te´rmico de 100◦C por 10 minutos,
despue´s del cual exhibieron una curva de brillo similar a la inicial, pero con
un corrimiento en su pico principal de aproximadamente 45◦C y una notable
disminucio´n en su intensidad, tal como se observa en la figura 4.
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Figura 4: espectro TL para una muestra de la playa de Coven˜as irradiada a una
dosis de 50 cGy y sometida a un tratamiento te´rmico post-irradiacio´n de 100◦C por
diez minutos
Tal comportamiento se explica fa´cilmente utilizando un modelo fenome-
nolo´gico [16], segu´n el cual, un alto nu´mero de trampas cercanas a la banda de
conduccio´n son las primeras en ser desocupadas, las cuales generan los fotones
responsables de la parte del espectro de baja temperatura, con lo que se pue-
de inferir que despue´s del tratamiento te´rmico so´lo “sobreviven”los electrones
atrapados en trampas de mayor profundidad energe´tica.
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3.4 Reproducibilidad
Para estudiar la reproducibilidad de la respuesta TL, un lote de muestras fue
sometido a una u´nica irradiacio´n de 100 cGy y dividido al azar en grupos de
cinco elementos para su ana´lisis. Los puntos de la figura 5, son los valores
medios obtenidos de cada grupo, los cuales se han normalizado al valor medio
de las medias de cada grupo; dichos puntos han sido flanqueados por dos
l´ıneas que delimitan una franja de anchura de 10% alrededor de este valor.
Las barras de error que se presentan en la figura corresponden a una desviacio´n
t´ıpica sobre el valor de normalizacio´n de cada grupo.
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Figura 5: reproducibilidad de la respuesta para un grupo de muestras irradiadas a
la misma dosis
De los datos experimentales se concluyo´ que la incertidumbre asociada con
respecto al valor medio de las mediciones tiene un valor del 4,8%, mientras
que las barras de error de estas medidas presentaron una incertidumbre del
5,5%, lo cual proporciona una incertidumbre combinada de 7,3%.
Otros autores han encontrado en muestras de arena una incertidumbre en
sus medidas de hasta 7,4% [13], cuando el material es irradiado con rayos
gamma, aunque sus lecturas se realizaron usando la te´cnica de EPR. Los
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resultados antes descritos pueden considerarse buenos si se toma en cuenta que
dos´ımetros comerciales, con los cuales se uso la misma metodolog´ıa, arrojaron
una incertidumbre del 6% [18].
3.5 Respuesta con la dosis
Las muestras de arena, provenientes de la playa de Coven˜as, tratadas te´rmica-
mente a 400◦C/1h fueron irradiadas a diferentes dosis desde 0,5 hasta 10 Gy
para estudiar la respuesta del material con la dosis; para lo cual se tomaron
siete medidas por cada dosis. Los resultados se observan en la figura 6, en
la cual, los puntos representan los valores medios de cada grupo de medidas,
obtenidos despue´s de cada irradiacio´n. Las barras de error corresponden a
una desviacio´n del 5% sobre el valor medio de cada grupo de medidas.
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Figura 6: respuesta lineal del material con la dosis desde 0,5 Gy hasta 10 Gy
Los resultados muestran un comportamiento lineal en el rango de dosis
empleado, tal como hab´ıa sido reportado por Vaijapurkar y Bhatnagar [10]
para un rango de dosis similar. En un trabajo posterior, Vaijapurkar et a´lii
[11] encontraron que este comportamiento puede llegar a dosis cercanas a los
0,6 kGy, seguido por un comportamiento sublineal para dosis superiores.
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En la figura 6 se observa el ajuste lineal realizado, para el cual se obtuvo
un coeficiente de correlacio´n R de 0,99964.
3.6 Decaimiento de la sen˜al
Para estudiar el debilitamiento te´rmico de la sen˜al TL, un grupo de muestras,
sometidas al tratamiento te´rmico establecido, fueron expuestas a una dosis de
radiacio´n gamma de 50 cGy. Las medidas fueron realizadas durante los 30 d´ıas
siguientes a la irradiacio´n, tiempo en el cual, las muestras fueron almacenadas
en condiciones ambientales (alta humedad relativa y temperatura promedio
de 32◦C±4◦C).
Los puntos de la figura 7 representan los valores medios de grupo obtenidos
despue´s de cada serie de lectura. Se han representado los datos normalizados
al valor medio de la primera serie de lecturas. Por claridad en ambas gra´ficas
se ha mostrado una l´ınea que da cuenta del descenso en la lectura.
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Figura 7: (a) decaimiento de la sen˜al en la muestra de Coven˜as sin tratamiento
te´rmico post–irradiacio´n y (b) con un tratamiento te´rmico post-irradiacio´n
Despue´s de cinco d´ıas, las muestras de arena presentaron un decaimiento
en la sen˜al del 36% aproximadamente, con tendencia a un valor constante du-
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rante los siguientes 30 d´ıas, tal como se observa en la figura 7(a). Resultados
encontrados por otros investigadores en materiales similares no muestran un
decaimiento significativo durante el mismo per´ıodo de tiempo [10, 11]. Esta
discrepancia en los resultados puede estar relacionada con factores como la
alta humedad relativa (∼ 70%) y alta temperatura ambiente (∼ 32◦C) pre-
sentes en el sitio de almacenamiento durante todo el per´ıodo de lectura, ya que
resultados similares [18] se observaron en dos´ımetros comerciales TLD–100,
para los cuales, el desvanecimiento en la respuesta TL var´ıa aproximadamente
del 5–10% anual [6]. Para minimizar el decaimiento de la sen˜al, las muestras
fueron sometidas a un tratamiento te´rmico de 100◦C por 10 minutos, despue´s
de recibir una dosis de 50 cGy, tal como fue sugerido por Vaijapurkar [11].
Las muestras, divididas en grupos de siete elementos, se leyeron durante los
30 d´ıas siguientes a la irradiacio´n. Los resultados muestran un decaimiento de
la sen˜al alrededor del 10% durante las primeras 48 horas siguientes al proceso
de irradiacio´n, con tendencia a un valor constante durante los siguientes 30
d´ıas, tal como se observa en la figura 7(b).
3.7 Reutilizacio´n
Para verificar si las muestras de arena pueden ser reutilizadas, y con el objeto
de eliminar la sen˜al originada por la radiacio´n ionizante, e´stas fueron someti-
das a diferentes tratamientos te´rmicos (400◦C por 1 h, 400◦C por 3 h, 500◦C
por 1 h, 500◦C por 2 h, 650◦C por 1 h, 650◦C por 2 h, 650◦C por 3 h y 800◦C
por 1 h). Aunque la sen˜al no pudo ser eliminada por completo, se observo´ una
disminucio´n notable de la intensidad del espectro con el aumento de la tem-
peratura y el tiempo del calentamiento. Finalmente se escogio´ un tratamiento
te´rmico de 400◦C durante una hora, ya que sucesivos tratamientos te´rmicos
pueden perjudicar la reproducibilidad y sensibilidad del material, sobre todo
cuando se realizan a alta temperatura y por largos per´ıodos de tiempo.
3.8 L´ımite de deteccio´n
La mı´nima dosis detectada por las muestras de arena fue de 0,02 Gy, despue´s
de ser sometidas a radiacio´n gamma. En todos los casos las muestras exhi-
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bieron una curva de brillo similar a la que se observo´ con las otras dosis. Las
medidas en este rango presentaron una incertidumbre del 4,5%.
4 Conclusiones
La arena de la playa de Coven˜as exhibe una curva de brillo amplia con un valor
ma´ximo localizado aproximadamente a 145◦C, el cual, muestra un notorio
aumento en la intensidad de la sen˜al con la dosis. Estas curvas pueden consistir
en una superposicio´n de dos o ma´s sen˜ales TL, las cuales podr´ıan obtenerse
por te´cnicas de deconvolucio´n computacional [16, 17].
La respuesta TL de las muestras de arena con la dosis muestra un com-
portamiento lineal desde los 0,5 Gy hasta los 10 Gy, tal como hab´ıa sido
reportado en la literatura [10] para un rango de dosis similar. Este compor-
tamiento puede llegar a dosis cercanas a los 0,6 kGy [11], seguido por un
comportamiento sublineal para dosis superiores.
Para minimizar el decaimiento de la sen˜al, las muestras fueron sometidas a
un tratamiento te´rmico de 100◦C por 10 minutos. Los resultados muestran una
notoria reduccio´n en el decaimiento de la sen˜al por lo que podr´ıa considerarse
la posibilidad de utilizar otros tratamientos te´rmicos para minimizar este
efecto.
Finalmente, los resultados permiten concluir que las muestras de arena
estudiadas pueden ser usadas como dos´ımetros termoluminiscentes en rango
de dosis terape´uticos. Las ventajas de este tipo de material son: bajo costo,
fa´cil manejo y el hecho de que la arena es una sustancia natural disponible
en grandes cantidades en estas playas.
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